Smittforebyggande
atgarder vid FEV1/FEV6-
matning, spirometri och
nebulisatorbehandling
med anledning av covid-
19
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Inledning

Dokumentet &r framtaget som en riktlinje under pagaende pandemi med covid-19. Moment som
FEV1/FEV6-métning, spirometri och nebulisatorbehandling utgér alltid en risk for stank eller
droppsmitta varfor de rekommenderade smittforebyggande atgarderna bor vara en rutin som
alltid galler.

| ett epidemiologiskt lage med hog samhallsspridning kan andra nationella, regionala eller lokala
riktlinjer om stankskydd och personlig skyddsutrustning mot droppsmitta vara aktuella. Det kan
innebara att all personal bar bade visir och kirurgiskt munskydd IIR vid dessa arbetsmoment.
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Syfte

Vardverksamheter har efterfragat ett nationellt, praktiskt stod i det kliniska arbetet med FEV1/FEV6-
matning, spirometri och nebulisatorbehandling under pagaende pandemi med covid-19 da ett
asymtomatiskt eller presymtomatisk bararskap kan forekomma.

Detta kunskapsunderlag har tagits fram av Nationellt Programomrade (NPO) Lung- och
allergisjukdomar och Nationell Arbetsgrupp (NAG) Vardhygien for att ge stod till varden att minska
risken for smittspridning till patienter och personal. Kunskapen inom omradet 6kar successivt och
rekommendationerna kan komma att uppdateras.

Bakgrund

Lungfunktionsmatning och nebulisatorbehandling ar viktiga metoder vid utredning och behandling av
lungsjukdomar, framfor allt astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). D& metoderna innebar
olika ut- respektive inandningsmoment for patienten, maste genomforandet ske pa ett smittsakert
satt for bade patient och personal.

Behandling /handlaggning

For samtliga moment galler som alltid att det mellan varje patient utférs rengdring och desinfektion
av medicintekniska flergangsprodukter enligt tillverkarens anvisning och av patientnéara ytor i
undersodknings/behandlingsrummet. Rummet behdver inte sta tomt mellan patienterna utan kan tas
i bruk direkt. Verksamheterna bor installera mobila eller fasta plexiglasvaggar for att avskilja ytor i
undersoknings/behandlingsrummet och pa sa satt skapa ett stankskydd som kan kompletteras med
personlig skyddsutrustning enligt nedan.
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FEV1/FEV6-matning och spirometri

Patienter med feber och/eller pagaende infektionssymtom fran luftvdgarna, liksom patienter med
kidnd nylig exponering for covid-19 ska inte genomga FEV1/FEV6-matning eller spirometri.

FEV1/FEV6-matning ska och spirometri bor utforas med bakterie- och virusfilter mellan patientens
mun och testutrustningen enligt tillverkarens anvisningar. Detta for att skydda de medicintekniska
flergangsprodukterna fran kontaminering och darigenom utgora ett komplement till rengéring och
desinfektion [1,2]. Filtret ar engangs och byts mellan varje patient.

I avsaknad av kliniska eller experimentella studier bedéms dessa undersékningar, genom beproévad
erfarenhet, kunna ge upphov till stank- eller droppsmitta.

Personalen i undersékningsrummet ska arbeta enligt basala hygienrutiner och inom tva meters
avstand till patienten bara personlig skyddsutrustning med heltackande visir som vid behov
kompletteras med kirurgiskt munskydd IlIR. Ett sadant behov kan foreligga om det finns risk for stank
in under visiret vid valdigt nara kontakt.

Nebulisatorbehandling

| forsta hand rekommenderas behandling med spray och spacer (andningsbehallare som kan kopplas
till spray) i ett slutet system. | vissa fall kan nebulisatorbehandling vara extra angeldgen eller
nodvandig.

Kunskapen om risk fér smittspridning vid inhalation med nebulisator ar begransad. Nagra belagg
varken for eller emot forekomst av bakterier eller virus, i den aerosol som uppstar, finns inte enligt
den litteraturgenomgang som Statens beredning for medicinsk och social utvardering har genomfért
pa Socialstyrelsens uppdrag [3]. Folkhdlsomyndigheten nédmner inte nebulisering som ett
arbetsmoment med risk for smittspridning via aerosol i sitt tidigare dokument “Rekommendationer
for handlaggning och val av skyddsatgarder mot covid-19 inom vard och omsorg” utan hanvisar till
Socialstyrelsen [3]. Inom det brittiska sjukvardsystemet, NHS, har det bedémts att behandlingen inte
utgor ett riskmoment for smittspridning da aerosolen som bildas bestar av lakemedel [4,5,6]. Centers
for Disease Control and Prevention i USA har uttryckt att en eventuell smittrisk inte ar helt klarlagd
beroende pa begrdansade data [7].

Var sammantagna bedémning, baserad pa tillgdnglig kunskap i nuldget, ar att arbetsmomentet har
liten risk att generera en smittsam aerosol, men att det finns risk for stank- eller droppsmitta nar
patienten hostar. Personalen i behandlingsrummet ska arbeta enligt basala hygienrutiner och inom
tva meters avstand till patienten bara personlig skyddsutrustning med heltackande visir som vid
behov kompletteras med kirurgiskt munskydd IIR enligt ovan. Om behandlingen ges till patient med
misstankt eller bekraftad covid-19, ska visir alltid kombineras med kirurgiskt munskydd IIR [4]. Sker
behandlingen i en flerbaddssal pa en slutenvardsavdelning ska avgransning med avtorkningsbara
skarmvaggar goras till medpatienterna.
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